
















































































































































































LifeVest 4000 Hasta Kilavuzu

1 Arka terapi pedlerini elbisenin arka ceplerine sokun.

Arka cepler 1 ile numaralanmistir.

Gumus gimuse denk gelecek
sekilde pedleri takin. Yani, pedlerin
gumus kismi (yesil etiketli) ile
ceplerdeki gimis kumasin birbirine
donik olmasi gerekiyor.

Cepleri sabitlemek igin yesil uclari
kapatin.

Citcitlarin tam olarak kapandigindan
emin olun.
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Elbiseyi birlestirmek ve giymek

2 Titresim kutusunu ayarlayin ve elbiseye sabitleyin.

Titresim kutusu, 2 numaral
pozisyona gider.

Titresim kutusunu, etiket yukari
donik olacak sekilde yerlestirin.

Kanadli, titresim kutusunun dstiinden
mavi uclara takin.

Her Ug citcitin da tam olarak
kapandigindan emin olun.
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LifeVest 4000 Hasta Kilavuzu

3 On terapi pedini 6n cebe takin.

SOy

On cep 3 ile numaralanmistir.

Gumus gimise denk gelecek
sekilde pedi takin. Yani, pedin gimus
kismi (yesil etiketli) ile cepteki gimus
kumasin birbirine dénik olmasi
gerekiyor.

Terapi pedi tam olarak takildiktan
sonra cebi kapatin.

Citcitin tam olarak kapandigindan
emin olun.
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Elbiseyi birlestirmek ve giymek

4 EKG elektrodlarini elbiseye baglayin. Elektrodlarin arkasindaki renklerle
elbisenin tstindeki Cirtcirt'in renklerini eslestirin.

5 Elektrod kemerini elbiseye uygun bir bicimde taktiginizdan emin olun. Bir
sonraki sayfaya bakin.

6 Ardindan birlestirilen elbiseyi giyin. Bkz. sayfa 4-7.
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Birlestirilmis elektrod kemeri ve elbise

Birlestirilmis bir elektrod kemeri ve elbise asagidaki gibi gorinecektir.

Koépuk kisimlar elbisenin
arkasina donuk

Distan gorinim
Giyildiginde bu
kisim govdenizin
disinda kalir.
Elektrodlarin
kopuk kisimlari
elbisenin arkasina
donuk olur.
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icten goriniim
Giyildiginde bu
kisim govdenize
donuk olur, gimus
cepler cildin
karsisindadir.
Gumus kumastan
gbrunen yesil
etiketleri bulun.
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Elbiseyi birlestirmek ve giymek

Birlestirilen elektrod kemerini ve elbiseyi giymek

Birlestirilmis elbiseyi giymek i¢in bu talimatlari uygulayin, ardindan dogru sekilde
giydiginizden emin olun.

1 Elbiseyi giymeden dnce Ust bedeninizdeki
tim kiyafetleri ve i¢ camasirlarini ¢ikarin.
ic camasiri da dahil olmak tizere tiim

kiyafetler cihazin USTUNE giyilmelidir,
altina DEGIL.

2 sterseniz dort EKG (yuvarlak) elektroduna
kokusuz el losyonu veya cilt kremi sirtn.

3 Elbiseyi giyin, sunlara dikkat edin:
Elbise kivriimamalidir.
Gumus kumas cepler ciplak cilde
temas etmelidir.
Eger kadinsaniz:

Sutyeninizi elektrod kemeri ve elbisenin
UZERINE takin.

On terapi pedinin giimus kisminin sol
gbgsundzin altina degil, gbvdenize
temas ettiginden emin olun.
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Elbiseyi birlestirmek ve giymek

Elektrod kemerini baglamak ve sokmek

Kemeri baglamak i¢in

A UYARI

Konnektorii zorlamayin. ittirmeden 6nce konnektorii hizalayin. Zorlarsaniz
konnektdr hasar gorebilir ve sistem arizalanabilir.

1 Konnektéri monitérle hizalayin. Kablo, monitdriin ortasina
donuk olmahdir.

y =
- |
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Kemeri s6kmek icin

,;__/ 1 Konnektériun kenarlarini sikin ve konnektorii monitérden ¢ekin.

2 Yerine oturana kadar konnektort hafifce itin.

v

2 Konnektdrli monitdérden diz bir bicimde cekin.
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Dus veya banyodan 6nce ¢ikarmak

Banyo veya dus icin cihazi ¢ikardiginizda cihaz tarafindan
korunmazsiniz. Banyo veya dus icin aksam gibi, evde birilerinin
oldugu zamanlar tercih edin.

Herhangi bir sebeple cihazi ¢ikaracaginiz zaman 6nce pili ¢ikarin.
LifeVest'i tekrar giyerken en son pili takin.

Dus veya banyodan dnce LifeVest cihazini tamamen c¢ikarin.
Monitoru, elektrod kemerini veya pili suyun icine veya yakinina
. koymayin.

Banyo veya dustan 6nce LifeVest cihazini gikarmak icin

~A 1 Pili monitérden ¢ikarin. Kemeri monitére bagli halde tutun.

2 Elbiseyi sokiin ve gévdenizden c¢ikarin.

Eger elbiseyi degistirmeyi dustiniyorsaniz kemeri ve elbiseyi
sokmek icin bir sonraki sayfadaki proseduri uygulayin.

Sayfa 4-12



Elbiseyi birlestirmek ve giymek

Elektrod kemerini ve elbiseyi s6kmek

1 Dort EKG elektrodunu elbiseden ¢ikarin.
Kablolari degil, elektrodlari ¢ekin.

2 Titresim kutusunu elbiseden c¢ikarin.

Titresim kutusunu, elektrod kemerini
cekmek veya cikarmak icin bir sap gibi
kullanmayin. Titresim kutusunu ¢ekmek
icerideki kablolara hasar verebilir ve
sistemin arizalanmasina neden olabilir.

3 Citcitlari agin ve terapi pedlerini ceplerden

cikarin.
| W | L.l | W | L1
®© ©
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4  Elektrodlarin ve terapi pedlerinin metalik
ylzeylerini tuvalet ispirtosu ile
nemlendirilmis yumusak bir bezle silin.

5 Elbiseyi ve elektrod kemerini sayfa 4-1'de
anlatildigi gibi takin.

6 Birlestirdiginiz elbiseyi ve elektrod kemerini
sayfa 4-7'de anlatildigi gibi takin.

Kirli elbisenin yikanmasi ile ilgili talimatlar
icin bir sonraki sayfaya bakin.
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Elbiseyi birlestirmek ve giymek

Elbiseyi yikamak

AiKAZ

Elbiseyi yikarken Kklorinli camasir suyu, camasir suyu alternatifleri,
yumusaticilar, antistatik spreyler veya camasir suyu ya da yumusatici katkilari
iceren deterjanlar kullanmayin. Elbiseyi yilkamak icin camasir suyu veya yasak
olan diger maddeleri kullanmak elbiseye hasar verebilir ve sistemin
arizalanmasina neden olabilir.

Elbiseyi her 1 veya 2 glinde bir yikayin.

Elbiseyi yilkamadan 6nce:

Hasar gérmemesi i¢in elektrod kemerini cikarin. Elektrod
kemerini yikamayin.

Elbisenin uclarini birbirine baglayin.
Elbiseyi tek basina yikayin. Diger camasirlarla birlikte yikamayin.

Elbise, sicakligi en fazla 45°C (113°F) olan sicak su ile elde veya
normal bir yilkama programi ile makinede yikanabilir.

Sadece piyasada bulunan yumusak deterjanlari kullanin.

Elbiseyi kurutmak icin bir camasir kurutma makinesi kullanin.
Makineyi sicak veya orta ayara getirin. Yuksek Is1 ayarini
kullanmayin.
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Bu sayfa kasith olarak bos birakilmistir.

Sayfa 4-16



















































































































































Pratik semalar

Ek A: Pratik semalar

Gunlik rutin

Birlestirilmis Pili
elbiseyi ve Monitéri kilifina Elektrod kemerini Pili degistirin ve degistirdiginizde Tim alarmlara
elektrod kemerini koyun. monitére baglayin. sarj edin. baglatma rutinini tepki verin.
giyin. uygulayin.
Dustan veya
banyodan énce
cihazi gikarin.
Elektrod kemerini ve elbiseyi birlestirin
Elbiseyi ve kemeri Buyuk terapi Titresim kutusunu Tek terapi pedini e RI:ntli(rlee:slak
diz bir yizeye — pedlerini takin ve — ¥ takin —»{ takinvecebi — ?/usarlak
serin. cepleri kapatin. kapatin. elektrodlar! takin.
LifeVest sistemini takin
Tum ust beden isterseniz yuvarlak Elbiseyi giyin ve gi)gitgisn?;/ligggerfnin Elektrod
kiyafetlerini | elektroc!!afa losyon —p»| snden baglayin. — olmak icin aynada — kgblosugu ! Pili monitére takin.
cikarin. surdn. kontrol edin monitére baglayin.

Normal baslatma rutini

Tamamen sarj
olmus pili monitére
takin.

>

Baglatma ekrani
acilir.

>

Cani duyun ve
sirtinizda titresimi
hissedin.

-

Tepki tuslarina
basin.

Cihaz, adinizi ve
pil seviyesini
gosterir.

Pilleri her guin sarj edin

Pili monitérden
cikarin ve sarj
cihazina takin.

>

Tamamen sarj
olmus pili monitore
takin.

-

Normal baslatma
rutinini uygulayin.
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Dus veya banyodan 6nce LifeVest sistemini ¢ikarin

Pili monitérden
cikarin.

Elbiseyi sokun ve
cikarin.

Elbiseyi gerektigi gibi degistirin

Pili monitérden
cikarin.

Elbiseyi ve
elektrod kemerini
cikarin ve soékun.

.

Temiz elbiseyi ve
elektrod kemerini
birlestirin.

Birlestirilmis
elbiseyi ve
elektrod kemerini
giyin.

—

Pili monitére takin.

>

Normal baglatma
rutinini uygulayin.

Elektrod kemerini ve elbiseyi sokin

Pili monitérden
cikarin.

Elektrodlari
elbiseden ¢ikarin.

Titresim kutusunu
elbiseden ¢ikarin.

Terapi pedlerini
elbiseden ¢ikarin.

Elektrodlan ve
terapi pedlerini
alkolle silin.

e

Elbiseyi yikayin.

Doktorunuza manuel olarak veri gonderin

Sarj cihazinin
yanina gidin.

Monitérde, ment
tusuna dokunun.

VERI GONDER'i
segin.

Ekrandaki
talimatlan
uygulayin.

Bir tedavi uygulanirsa

Pilleri normal bir

LifeVest'i takmaya Doktorunuzu Yeni bir kemer igin - S
devam edin. arayin. ZOLL'u arayin. bigimde Qeg[gtlrm
ve sarj edin.
Konusma seceneklerini degistirin
L - KONUSMA .
Monitérde, menu I SES'i ve MOD'u Tamam'a
tusuna dokunun. SE(;gL\lkliﬁtliRl ne ayarlayin. dokunun.
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Pratik semalar

Ucak modu

Monitérde, menu
tusuna dokunun.

UCAK MODU'na

dokunun, ugcak sembolu

gorunur. Ardindan X'e
dokunun.

Ana ekranda ugak
sembolunt bulun.

Cihazla isiniz bitince

ZOLL'u arayin ve
iade iglemini
diizenleyin.

—

Pili monitérden
cikarin.

LifeVest sistemini
ZOLL'a geri
goénderin.

Bir alarm alirsaniz

Alarm
turt nedir?

Titresim —l
Egder alarm tekrar Bir tedavi
Tepki tuglarina Oturun veya } calarsa tepki uygulanirsa

basin. uzanin. tuslarina tekrar doktorunuzu ve

basin. ZOLL'u arayin.
Siren 4T

“gg:?;'k?::y; r(nj;t:(lir Talimatlar igin Sorun devam

Can —> Kismi Iis¥e e —»{ yardimtusuna [— Sorunudizeltin. —» ederse ZOLL'u

bakin) 4 basin. arayin.
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Bir can alarmina tepki vermek
Bu sadece kismi bir listedir. Listenin tamami ve daha fazla ayrinti icin boliim 5'e bakin.

Sinyal algilama

veya

. ==

Elbiseyi ve kemeri, dort
yuvarlak sensériin hepsi

A 4

A
A
)

_f \L\\
] )

cildinize temas edecek
sekilde ayarlayin.

\ 4

Elbiseyi ve

Yuvarlak sensérlerle

kemeri
cikarin.

P cildinizin arasinda hicbir sey
olmadigindan emin olun.

Yuvarlak
sensorlere
losyon surin.

Elbiyesi ve

kemeri takin.

Terapi pedlerinin, yesil
etiketler cilde déniik

olacak sekilde, dogru
takildigindan emin olun.

A 4

Terapi pedlerinin
ve agh ceplerin
cilde temas
ettiinden emin
olun.

Tedavi ile ilgili

LifeVest'i
takmaya
devam edin

Yeni bir LifeVest
kayisi isteyin

v

Kemeri ve elbiseyi takmaya devam

Terapi
pedlerine jel
ekleyin

Yedek kemer igin

Hasta tepki
vermiyorsa
yardim isteyin.
Kalp masaji
yapin.

edin. Pilleri normal bir bigimde » \
degistirin ve sarj edin. ZOLLu arayin.
- . Elbiseyi ve Her ter'?"?' pedine jel Elbiseyi ve kemeri
Pili monitérden . paketinin yarisini . -
P kemeri P P tekrar giyin. Pili
cikarin. kann koyun. (Yuvarlak monitére takin
¢ ' elektrodlara siirmeyin.) '

Bilinciniz yerindeyse ve
kendinizi iyi
hissediyorsaniz tepki
tuslarina basin.

Elektrod kemerini ve elbiseyi
kontrol edin. Dort yuvarlak

sensoérin hepsinin cildinize
temas ettiginden emin olun.

Mesaji almaya
devam ederseniz
ZOLL'u arayin.
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Bu sayfa kasith olarak bos birakilmistir.
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Yazilim lisansi bildirimi

Ek D: Yazilim lisansi bildirimi

LifeVest 4000 tasinabilir defibrilatérde kullanilan 6zel yazilim bilesenlerinin
(burada “Acik Kaynak Bilesenleri” olarak anilacaktir) lisansi, ¢esitli agik kaynak
lisansi anlasmalari kapsaminda ZOLL Medical Corporation'a (burada “ZOLL
Medical” olarak anilacaktir) aittir. Bu acik kaynak lisans anlasmalarinin sartlari
geregince ZOLL Medical, A¢ik Kaynak Bilesenleri ile ilgili kaynak kodu ve istek
Uzerine diger tim ZOLL Medical diizenlemelerini yapmay! sunmaktadir.

GARANTI YOK

ACIK KAYNAK BILESENLERI, YURURLUKTEKI YASALARIN iZiN VERDIGI
OLCUDE, BELIRLIi BIR AMACA HiZMET EDEN ZIMNi PAZARLAMA VE
SAGLIK GARANTILERI YA DA ACIK KAYNAK BILESENLERINiI KAPSAYAN
HAK iHLALINE YA DA FiKRi MULKIYET HAKLARININ iHLALINE KARSI
HERHANGI BiR GARANTI ILE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN NE
ACIK NE ZIMNI BiR BiCIMDE HERHANGI BIR TURDE GARANTI OLMADAN
“OLDUGU GiBi” TEMIN EDILIR. YURURLUKTEKIi YASALAR
GEREKTIRMEDIKCE HiCBIR DURUMDA, ZOLL MEDICAL DE DAHIL OLMAK
UZERE HICBIR SAHIS ACIK KAYNAK BiLESENLERININ KULLANIMINDAN
VEYA DOGRU KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HICBIiR GENEL,
OZEL, TESADUFi YA DA DOLAYLI HASARDAN SORUMLU DEGILDIR (BU
DURUMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA; VERI KAYBI VEYA YANLIS
IFADE EDILEN VERILER YA DA ACIK KAYNAK BILESENLERININ BASKA
PROGRAMLARLA CALISTIRILMASI NEDENIYLE ARIZALANMASIYLA
SONUCLANAN, BIR KiSI TARAFINDAN KAYNAKLANAN KAYIPLAR DA
DAHILDIR).
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Bu sayfa kasith olarak bos birakilmistir.
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